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La Radiología Bucodental, como método auxiliar de diagnóstico, es un área de la 
Odontología que sirve de apoyo para el diagnóstico clínico en muchas asignaturas que 
necesitan precisión y nitidez para su interpretación.  
 
 Con el objetivo de mejorar la calidad de las técnicas radiográficas y por ende la calidad de 
las radiografías, se ha tratado de innovar otras alternativas que faciliten el procedimiento o 
que disminuyan la mayor cantidad de errores que se cometen durante la ejecución de las 
técnicas radiográficas periapicales del Paralelismo y de la Bisectriz del Angulo, para la 
obtención de imágenes que garanticen un buen diagnóstico y tratamientos más exactos. 
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El objetivo de este estudio es comparar los errores presentes en las radiografías tomadas en 
las clínicas de Odontología de la UNAN-Managua durante el mes de agosto del 2019 
utilizando la técnica bisectriz del ángulo mediante su ejecución habitual y posteriormente 
empleando un aditamento de emisión de luz que hemos creado y esperamos demostrar su 
eficacia en la reducción de errores radiográficos por mala aplicación de la técnica 
mencionada, para la cual fue creado el dispositivo.  Para esto se tomaron un total de 112 
radiografías a 28 estudiantes, divididas en 56 radiografías con la bisectriz del ángulo y 56 
con el uso del aditamento. Cada radiografía fue evaluada para observar la presencia o no de 
errores radiográficos asociados a la técnica. Estos resultados fueron registrados en el 
instrumento previamente elaborado, el cual consta de una tabla dividida en los siguientes 
acápites: pieza dentaria, número de error, tipo de error y longitud. Posteriormente los datos 
fueron almacenados en la base de datos con el programa SPSS 21. 
Los resultados ponen de manifiesto que el aditamento de emisión de luz, sí disminuye la 
cantidad de errores en las radiografías tomadas empleando la bisectriz del ángulo, siendo el 
error de corte de cono evitado en un 100%. Los errores más frecuentes fueron escorzamiento 
en un 32.1% sin usar el aditamento y en un 17.9% con el uso del aditamento; y traslape en 
un 17.9% de las radiografías totales tomadas con la técnica de la bisectriz y un 7.1% del total 
de radiografías tomadas con el uso del aditamento. El grupo dental con mejores resultados 
empleando la técnica de la bisectriz fue el grupo de molares e incisivos inferiores y con el 
uso del aditamento, fue el grupo de molares superiores e inferiores y caninos superiores. 
Palabras claves: errores radiográficos, grupo dental, bisectriz del ángulo, aditamento 





V. Introducción   
  
La radiografía dental constituye una fuente de diagnóstico importante, después del análisis 
clínico, por lo que se desea que esta refleje las dimensiones correctas, las estructuras 
anatómicas completas y sin distorsiones. Sin embargo, es un hecho que frecuentemente se 
cometen errores radiográficos por una incorrecta aplicación de la técnica de la bisectriz ya 
sea por la angulación del cono o la posición del mismo y esto ocurre sobre todo en los 
estudiantes que inician las prácticas en radiología dental.  
Las técnicas radiográficas intraorales más utilizadas son las técnicas: bisectriz del ángulo, de 
paralelismo y de Clark; siendo la primera la de interés para el estudio por ser la más utilizada 
en la práctica odontológica y a diferencia de la técnica del paralelismo, esta no posee ningún 
dispositivo que facilite su aplicación. El interés de diseñar un aditamento que cumpla una 
función similar a los dispositivos utilizados en la técnica del paralelismo conocidos como 
Rinnes XCP, nos motivó a crear un dispositivo propio e innovador para la técnica bisectriz 
del ángulo que haga uso de luz láser para orientar la posición del cono.  
El aditamento del presente trabajo se creó con la pretensión de ayudar en el entrenamiento de 
los estudiantes de odontología que inician sus prácticas en radiología dental, ya que al inicio 
se dificulta la ubicación del cono sobre todo porque el rayo central es una proyección óptica 
inexistente y la convergencia de los punteros láser facilitará la observación visual de la 
posición del cono y sus rayos X con respecto a las piezas dentales y la película, utilizando 
los puntos de referencia anatómicos que guían la ubicación de este en el rostro de los 
pacientes, sin interferir en la radiación de estos. 
El objetivo de este estudio es comparar los errores de las radiografías periapicales obtenidas, 
empleando la técnica de la bisectriz con y sin el aditamento de emisión de luz en el mes de 
agosto del 2019, por lo que se registran la presencia o no de errores con la técnica 
convencional de la bisectriz y utilizando el aditamento que hemos creado. Para determinar la 
presencia o no de elongación o escorzamiento, se toman de referencia las medidas de las 




VI. Antecedentes   
 
1. Figueroa, Guzmán, Moisa, Morales y Morán, llevaron a cabo un estudio titulado 
“Efectividad de la técnica del paralelismo usando aditamentos de precisión XCP en la 
toma de radiografías por los estudiantes de las clínicas intramurales de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de El Salvador”, los cuales compararon la técnica 
bisectriz del ángulo y técnica del paralelismo para comprobar si esta última es más eficaz 
con el aditamento de precisión XCP. Los resultados confirmaron que con la técnica del 
paralelismo utilizando dicho aditamento, se logra mantener una mejor calidad 
radiográfica; además no se comprobó que la técnica, antes mencionada, puede hacer 
disminuir el riesgo de que la película esté fuera del diámetro de radiación. Esta se realizó 
con un tipo de investigación cuasi experimental con un diseño de control no equivalente, 
ya que la elección de los sujetos no fue de forma aleatoria, sino al azar. Para este estudio 
las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista. Este trabajo se relaciona con 
la investigación planteada, ya que ambos hacen uso de aditamentos, además emplean la 
observación para evaluar variables como la calidad, el tiempo, gasto económico y la 
angulación del rayo. (2000)  
2. Un estudio realizado en Perú, titulado “Evaluación de la calidad de la imagen en las 
radiografías periapicales tomadas por los alumnos de sexto a octavo ciclo en la clínica 
docente odontológica de la Universidad privada de TACNA en el año 2010” es de tipo 
descriptivo, retrospectivo de corte transversal y cualitativo, cuyo objetivo fue evaluar la 
calidad de la imagen en las radiografías periapicales tomadas por los alumnos, para lo 
cual  tomaron 629 radiografías donde se identificaron los errores más frecuentes en la 
técnica, procesamiento, definición de imagen y tipo de almacenamiento de películas 
radiográficas asociadas con los ciclos de estudios, obteniendo como resultados que los 
errores más frecuentes, asociados a la calidad de la técnica radiográfica, correspondían al 
encuadramiento (69.8%) y elongación de la imagen (43.1%), en cuanto a la calidad en el 
procesamiento predominaron las películas rasguñadas (70.3%) y amarillentas (40.5%), 
en el análisis de la calidad en definición hubo un predominio de imágenes oscuras 
(19.1%). (Palacios, 2010)  
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3. Armijos (2011), quien realizó un estudio sobre: “Técnicas y errores en las tomas 
radiográficas aplicadas en la clínica integral de odontología de la Universidad 
Nacional de Loja”, analizó 117 radiografías obtenidas a través de la técnica de bisectriz 
(82,05%) y paralelo (14,53%) y de todas estas muestras se presentaron errores tales como 
elongación, imagen cortada, manchadas, rayas y rasguños y en menor cantidad, muy 
claras, borrosas y muy oscuras. Este tipo de estudio es de carácter observacional, 
descriptivo cuanti-cualitativo, donde se evaluaron, no solo los errores de las radiografías, 
sino con el debido seguimiento desde antes de la colocación de la radiografía hasta el 
revelado y lavado final.    
4. Murillo y Vivas (2013) realizaron un estudio que lleva por nombre “Evaluación de la 
calidad en la imagen de las radiografías periapicales por los estudiantes de tercer año 
de la carrera de Odontología UNAN- Managua, en el periodo de segundo semestre de 
2013” el cual es de tipo descriptivo de corte transversal y muestreo aleatorio simple.  
Concluyeron que la calidad de imagen es regular con una alta prevalencia de errores en 
las radiografías tomadas por los estudiantes de tercer año, siendo los más frecuentes el 
encuadramiento incorrecto y elongación de la imagen; de igual forma se pudo observar 
que se presentan más dificultades en los molares superiores que inferiores. Este tema se 
vincula al presentado ya que orienta hacia la detección de los errores radiográficos en la 
misma universidad por parte de los estudiantes. 
5. Otro trabajo es el que corresponde a Dávila (2011), quien presenta en su tesis: “Errores 
comúnmente encontrados en radiografías periapicales e interproximales en las 
técnicas de paralelismo, bisectriz y aleta mordible tomadas por alumnos de cuarto y 
quinto grado que ingresaron pacientes integrales adultos en las clínicas de pre-grado 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 
2011”. El tipo de estudio es descriptivo retrospectivo, las radiografías se clasificaron de 
acuerdo a su calidad en radiografías diagnósticas y no diagnósticas. Las radiografías no 
diagnósticas fueron analizadas y clasificadas, según la técnica radiográfica empleada, 
grado académico del alumno, el área anatómica involucrada y el tipo de error radiográfico 
cometido. Se excluyeron del estudio aquellas radiografías que contenían algún error 
radiográfico cometido durante el procesamiento de las películas radiográficas, por ser éste 
un aspecto sistematizado dentro de la clínica de Radiología, donde no interviene el 
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estudiante. Los resultados establecieron que, de un total de 18,311 radiografías tomadas 
en la clínica de radiología durante el año 2011, el 12% de ellas (2,172 radiografías) 
presentaron algún tipo de error; siendo los tres errores radiográficos más frecuentes: la 
colocación incorrecta de la película, angulación horizontal incorrecta y película inclinada.  
6. López y  Águila (2014), realizaron un estudio denominado: “Errores más frecuentes en 
la toma de radiografías periapicales y zonas anatómicas, clínica odontológica – 
Facultad de odontología, UNAP”, el estudio fue de tipo cuantitativo, experimental, 
transversal y correlacional, consistió en la observación de 490 historias clínicas, 
calibración para proceder a observar las  971 radiografías periapicales de las diferentes 
zonas anatómicas de las cuales identifican los errores más frecuentes que se dan al 
momento de tomar las radiografías, como por ejemplo, distorsión vertical del tipo 
escorzamiento, en las zonas de los premolares y molares, concluyendo que existen 
relaciones entre los errores producidos en las tomas de radiografías y las zonas 
anatómicas donde se encuentran dichos dientes. Asimismo, para ellos fue importante 
tomar en cuenta, para decidir si una radiografía fue aceptable, la utilización de los 
criterios descritos por Langland y col.   
7. Finalmente, Pilatasing, G. (2016) presentó un estudio titulado “Errores radiográficos al 
utilizar la técnica de bisectriz y el revelado mediante el método visual en pacientes que 
acuden a la Clínica de Imagenología de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Central del Ecuador”. El objetivo de este tema es determinar el nivel de prevalencia de 
errores radiográficos obtenidos utilizando la técnica de bisectriz del ángulo y procesado 
de la misma. Se trata de   un estudio de tipo transversal, descriptivo y observacional con 
una muestra de 171 radiografías provenientes de pacientes atendidos, de las cuales un 
57.9% (99 radiografías) presentaron errores; en cuanto a la técnica, el 29,8% fue por una 
mala colocación de la incidencia del rayo, mientras que, en el revelado por el método 
visual, existió el 38,2% que fue a causa de un insuficiente fijado.   
En Nicaragua no existen estudios relacionados a la creación de algún dispositivo que facilite 
la toma de radiografías con la técnica de bisectriz del ángulo, por lo que resulta importante 
llevar a cabo esta investigación y comprobar la efectividad de este aparato en la reducción de 
errores radiográficos, para que sea un elemento más en el aprendizaje de los estudiantes que 
inician en esta carrera.  
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VII. Justificación  
La radiología es un medio auxiliar fundamental en la práctica odontológica, ya que 
complementa el estudio clínico del paciente. Las radiografías confirman muchos de los datos 
observados en la historia clínica y revelan otros nuevos de una forma rápida y efectiva.  
Actualmente existen dispositivos utilizados para facilitar la toma de radiografías, conocidos 
como posicionadores de la película radiográfica o rinnes XCP diseñados para la técnica del 
paralelismo y son, actualmente, el medio más confiable para tomar radiografías. El estudio 
planteado surge como respuesta ante las dificultades que presentan los estudiantes que 
empiezan sus prácticas en radiología dental al momento de aplicar la técnica de la bisectriz 
del ángulo para la toma de radiografías periapicales, la cual, actualmente, es la más 
implementada en la clínica odontológica de la UNAN-Managua. Estos problemas resultan al 
momento de establecer la angulación adecuada y alineación del mismo, por lo que surge la 
necesidad de desarrollar un aditamento que pueda ser adaptado al cono de rayos X para la 
técnica de la bisectriz del ángulo como una alternativa para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes.  
El uso del aditamento de emisión de luz, permite proyectar el rayo central en el rostro del 
paciente, lo que posibilita al estudiante familiarizarse con la ubicación del mismo en los 
distintos puntos anatómicos de referencia, correspondientes a cada grupo dentario; así como 
lograr alinear correctamente el cono con respecto a la radiografía y de esa forma, evitar un 
posible error de corte de cono. Además, al tener el rayo central visible, que se forma con la 
convergencia de los cuatro punteros láser, la distancia foco- película aumenta, haciendo que 
el cono no esté demasiado cerca del rostro del paciente.  
La función de este aditamento en la práctica de la radiología dental, es servir de guía al 
momento de establecer la posición y distancia del cono, permitiéndole al estudiante realizar 
un entrenamiento más sencillo con el aparato de rayos X, antes de iniciar sus prácticas 
clínicas y de esta forma disminuir posibles errores. Además, su diseño fijo en el cono de 
rayos X permite su uso ininterrumpido entre cada uno de los pacientes, ya que no tiene 
contacto intra o extra oral entre cada uno de ellos y optimiza el tiempo de trabajo porque no 
se retira del equipo, siendo esto una gran ventaja si lo comparamos con los Rinnes XCP los 
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cuales deben ser desinfectados o cambiados entre cada paciente. Otro aspecto que hace de 
este dispositivo ideal para el aprendizaje en la toma de radiografías periapicales con la técnica 
de la bisectriz, es que al permanecer adaptado al cono de rayos X todos los estudiantes pueden 







VIII. Planteamiento del problema  
  
Las radiografías dentales son muy importantes en la práctica odontológica, ya que permiten 
saber cuál es la situación específica de cada paciente y establecer el diagnóstico apropiado 
para cada caso. Sin embargo, su calidad y efectividad están limitados por variantes al 
momento de la toma radiográfica, por la presencia de artefactos o bien, por su técnica de 
revelado. Una radiografía con errores implica exponer a los pacientes a mayor radiación para 
obtener una imagen que pueda orientar a un mejor diagnóstico y por consiguiente a un mejor 
tratamiento.  
Actualmente la toma de radiografías periapicales, de manera general, se realizan con la 
técnica de la bisectriz del ángulo, por ser   más cómoda para el paciente y el operador, pero 
su grado de dificultad conlleva a la obtención de errores radiográficos ya sea por la 
angulación incorrecta del cono o por la mala posición del mismo, con respecto a los puntos 
de referencia anatómicos del paciente.  
En la carrera de odontología de la UNAN- Managua, la técnica de la bisectriz del ángulo 
representa un desafío para los estudiantes que empiezan las prácticas de radiología dental, 
pues no existe un aditamento que facilite la técnica. La calidad de las radiografías como 
auxiliar para diagnósticos dentales está limitada; de modo que al utilizar el aditamento se 
espera facilitar la ubicación del cono, mediante su sistema de proyección de luz láser, que 
refleja el rayo central en el rostro del paciente lo que, a su vez, permite indicar los puntos de 
referencia anatómicos para cada sector dental. 
Teniendo en cuenta esta problemática nos planteamos las siguientes preguntas:  
 ¿Cuáles son los resultados al comparar las radiografías empleando la técnica de la bisectriz 
con y sin un aditamento de emisión de luz en el mes de agosto del 2019?  
 
Preguntas directrices:  
1. ¿Cuál es el número de errores presentes en las radiografías con la técnica de la 
bisectriz del ángulo sin el aditamento de emisión de luz?  
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2. ¿Cuántos errores radiográficos se presentan en la técnica de bisectriz del ángulo con 
el uso del aditamento de emisión de luz?  
3. ¿Las radiografías tomadas con el aditamento de emisión de luz en la técnica de la 
bisectriz del ángulo presentan menos errores que las radiografías tomadas sin el 
aditamento?  
4. ¿En qué piezas se obtuvo menor número de errores radiográficos al usar el aditamento 
de emisión de luz en la técnica de bisectriz del ángulo?     
5. ¿Cuáles son los resultados más próximos obtenidos por grupo dentario usando el 
















IX. Objetivos  
  
  
Objetivo General:  
Comparar los errores presentes en las radiografías tomadas con la técnica bisectriz del ángulo 




1. Identificar el número de errores presentes en las radiografías periapicales con la 
técnica de la bisectriz del ángulo sin el aditamento de emisión de luz  
2. Indicar el número de errores radiográficos en la técnica de bisectriz del ángulo con el 
uso del aditamento de emisión de luz.  
3. Diferenciar los errores radiográficos presentes en la técnica de la bisectriz con y sin 
el uso del aditamento de emisión de luz. 
4. Determinar en qué piezas se obtienen mejores resultados al emplear el aditamento de 
emisión de luz. 
5. Relacionar las longitudes reales de los dientes con las longitudes obtenidas en las 









X. Marco Teórico  
  
1. Técnicas radiográficas intraorales  
 
San Martín (2003), sostiene que “las imágenes radiográficas pueden ser tomadas mediante 
distintas técnicas, a grandes rasgos éstas pueden ser clasificadas en intraolares y extraorales” 
(p. 1). Las radiografías retroalveolares son tomadas con películas periapicales que son usadas 
en odontología como auxiliar para realizar diagnósticos pre-operatorios y para obtener una 
visualización del resultado final o post- operatorio de los tratamientos realizados. Por tal 
razón, es indispensable la nitidez de la imagen, logrando que se presente la menor o nula 
distorsión visual y geométrica posibles para que la interpretación de los detalles observados 
sea semejante al objeto real.   
Las radiografías intraorales, como su nombre lo indica, se toman dentro de la cavidad bucal.  
El término periapical se deriva de la palabra griega peri (alrededor) y la palabra latina ápex 
(extremo terminal de la raíz de un diente), siendo, según (Haring J., 1997) “la base de la 
radiografía dental” (p. 222).   
Esta se coloca posteriormente, al órgano dental y sus tejidos de soporte, con el fin de obtener 
información valiosa que aporte al diagnóstico del estado del diente, descartando o 
confirmando presencia de patologías como caries, cálculo radicular, fracturas que van más 
allá de la corona clínica, entre otras anomalías que podrían estar presentes en el paciente.  “El 
objetivo principal es proporcionar imágenes exactas y con un alto detalle de estructuras 
dentarias y el hueso del área expuesta con la menor distorsión posible” (Goaz PW., 1995)  
En piezas multirradiculares, es indicado el uso de la técnica de Clark, la cual modifica el 
ángulo de proyección de los rayos X y de este modo mueve las estructuras superpuestas para 
poder dar un diagnóstico certero, por tal razón es utilizada comúnmente en tratamientos 
endodónticos.  
En cambio, existen técnicas con angulaciones y procedimientos estándares que sus registros 
radiográficos con visión directa son gratamente logrados. La técnica del paralelismo, 
actualmente es la más confiable para la toma de radiografías intraorales, así lo indicó Cotrina 
Espinoza al referir que “este método es el ideal para el diagnóstico de las lesiones óseas en 
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la enfermedad periodontal y para comprobar su evolución o resultado del tratamiento” 
(2015). Sin embargo, el uso de la técnica de bisección del ángulo es una de las más utilizada 
en la práctica odontológica.  
1.1.Técnica de paralelismo  
Esta técnica, descrita por Fitzgerald, es también conocida como “técnica de extensión de cono 
paralelo [XCP], técnica del ángulo recto, técnica de cono largo” (Haring J., 1997, pág. 227).  
Pérez (1983) indica que, para llevar a cabo esta técnica, la película radiográfica se debe 
posicionar paralela al eje mayor del diente, logrando que el rayo central incida 




El paralelismo trata de lograr la menor distorsión geométrica de la imagen proyectada en la 
radiografía, por tanto, requiere que la distancia foco-objeto sea lo más larga posible (40 cm) 
para que los haces de rayos X incidan tanto en el objeto como en la película de forma 
perpendicular (Haring J., 1997). Sin embargo, Gail F. Williamson, RDH, MS, (2019) 
sostienen que se puede presentar una amplificación de la imagen justamente porque el 
receptor no se puede colocar tan cerca del diente como se es deseado. También menciona que 
esto se puede compensar mediante una mayor distancia entre la fuente y el objeto (p. 5 prr. 2 
y 3).  
Por tal razón, esta técnica presenta tres principios básicos que se describen como sigue 
(Haring J., 1997, pág. 228):  
• La película se coloca en la boca paralela al eje longitudinal del diente a radiografiar.  
• El rayo central del haz se dirige de manera perpendicular (en ángulo recto) a la 
película y al eje longitudinal del diente.  
  
Ilustración 1 A, el eje longitudinal de un incisivo 
superior divide el diente en dos mitades iguales. B, 
el eje longitudinal de un premolar inferior divide al 




• Se utiliza un soporte de película para mantenerla paralela con el eje longitudinal del 
diente; el paciente no puede sostener la película.  
 
Basados en el tercer principio, su principal ventaja es que se puede estandarizar con el uso de 
aditamentos diseñados especialmente para esta técnica, los cuales sirven de soporte de la 
película en boca sin que el paciente la sostenga y a su vez evitan la toma repetitiva de 
radiografías porque presenten una distorsión geométrica de la imagen.  Así lo indican Gail et 
al. (2019) al afirmar que “El uso de dispositivos de sujeción de receptores ayuda a 
estandarizar y ejecutar esta técnica” (p. 1).   
Tipos de aditamentos disponibles en la actualidad (Haring J., 1997, pág. 228 y 229):  
• Rinn XCP Instruments (Rinn Corporation, Elgin, IL). El XCP (X= extensión, C= 
cono, P= paralelismo), incluye bloques para mordida plásticos, anillos auxiliares 
plásticos y brazos indicadores de metal.   
• Soportes de película de precisión (Masel Company, Philadelphia, PA). Los 
instrumentos precisión incluyen escudos de colimación metálicos y aditamentos para 
sostener la película que restringe el tamaño del haz del rayo X al tamaño de la 
película.  
• Stabe Bite- Block (Rinn Corporation Elgin, IL). Este es un soporte de película 
desechable, diseñado para usarlo una sola vez.  
• Soporte de película EEZEE- Grip (Rin Corporation, Elgin, IL). Antes conocido con 
Snap-A-Rey, este aditamento se utiliza para estabilizar la película.  
• Pinza hemostática con Bite- Block. Se inserta una pinza hemostática (una grapa 
quirúrgica pequeña) a través de un bloque de mordida de hule, también para 
estabilizar la película.  
  
Ilustración 2 Posiciones de la película, dientes y rayo 
central del haz de rayos X en la técnica de 
paralelismo; la película y el eje longitudinal del 
diente están paralelos; el rayo central está 
perpendicular al diente y la película. Requiere 




Se debe considerar que su aplicación es limitada cuando existen alteraciones significativas 
en la anatomía oral del paciente, como la presencia de exostosis, bóveda palatina plana o 
bien, apiñamientos dentales graves que dificulten la colocación paralela de la película con 
respecto al objeto (Haring J., 1997).  
1.2. Técnica de Clark  
También conocida como Ley del objeto bucal y Técnica de las proyecciones excéntricas, fue 
introducida por Clark en 1910.  (Court A. & Martínez J., 2012), mencionan que esta técnica 
“se fundamenta en el cambio de las posiciones relativas de las imágenes radiográficas de los 
objetos cuando el ángulo de proyección del haz de radiación cambia”. Por tal razón, se utiliza 
para disasociar los objetos que observados en radiografías tomadas con las técnicas de 
paralelismo o del ángulo de bisección están superpuestos. 
Para aplicar esta técnica se utilizan dos radiografías periapicales. La primera suele ser 
ortorradial, la cual suele ser más fiable para obtener los valores de angulación horizontal y 
vertical con respecto a las piezas y estructuras vecinas y la otra radiografía debe ser 
mesiorradial o distorradial. 
                      
 
 
(Goerig & Neaverth, 1987)sostienen que "El objeto más distante del cono se mueve hacia la 
dirección del cono y el que se encuentra más cerca se mueve en sentido opuesto" (p.p. 570 – 
572). 
Ilustración 2Objetos A y B, uno frente al 
otro. si se hace incidir un haz de luz sobre 
ambos, la imagen resultante será de 
objetos superpuesto 
 
Ilustración 1 Al modificar la angulación 
horizontal de la forma en que incide el haz 
de luz sobre los objetos A y B, la imagen 





Es utilizada especialmente en tratamientos endodónticos para identificar y disociar una 
estructura que se encuentre superpuesta con respecto a otra, como es el caso de raíces, 
conductos múltiples, radiotransparecias apicales o bien, para identificar dientes retenidos, 
cuerpos extraños, fracturas maxilares, entre otros.  
1.3.Técnica de la bisectriz del ángulo  
 
Es también conocida como técnica de bisección del ángulo y técnica de cono corto. Está 
basada en la Ley de Isometría o ley de Cieszynsky (1907), la cual establece que dos triángulos 
son iguales si tienen dos ángulos iguales y un lado en común (Haring J., 1997, pág. 266). 
Esta ley en radiología dental sirve obtener una imagen radiológica exacta.  
 
  
La técnica bisectriz del ángulo indica que “el rayo central es perpendicular a la bisectriz del 
ángulo formado por el eje mayor del diente y el plano de proyección pasando por el ápice 
dentario” (Freitas A. Rosa J., 2002).  
Según Haring (1997), la técnica se puede describir como sigue:  
• La película se coloca a lo largo de la superficie lingual del diente  
• En el punto donde la película tiene contacto con el diente, el plano de la película y el 
eje longitudinal del diente forman un ángulo  
• El radiólogo debe imaginar un plano que bisecte el ángulo formado por la película y 
el eje longitudinal del diente. Este plano se denomina bisectriz imaginaria, que crea 
dos ángulos iguales y proporciona un lado común para los triángulos iguales 
imaginarios  
  
Ilustración 3 El ángulo A está bisecado por una línea AC. La 
línea AC es perpendicular a la línea BD. El ángulo BAC es igual 
al ángulo DAC. El ángulo ACB es igual al ángulo ACD. la regla 
de isometría. Los dos triángulos tienen dos ángulos iguales y un 




• Después, el radiólogo debe dirigir el rayo central del haz perpendicular a la bisectriz 
imaginaria, se formán dos triángulos iguales imaginarios  
• Los dos triángulos que resultan son triángulos equiláteros y son congruentes. La 
hipotenusa de uno de ellos está representada por el eje longitudinal del diente y la 
otra por el plano de la película.  
 
Ilustración 4 A, la película (línea BA) se coloca a lo largo de la superficie lingual del diente. 
El punto donde la película tiene contacto con el diente, el plano de la película y el eje long. 
del diente (DA) forman un ángulo (BAD), La bisectriz imaginaria divide ángulo en dos 
ángulos iguales (BAC y DAC). El rayo central (BD) se dirige perpendicular a la bisectriz 
imaginaria y completa l tercer lado (BC y CD) de los dos triángulos. B, la técnica de bisectriz 
muestra que el rayo central se dirige en ángulo recto a la bisectriz imaginaria. C, los dos 
triángulos imaginarios resultantes son triángulos escalenos y son congruentes. La 
hipotenusa de cada triangulo está representada por el eje longitudinal del diente y el plano 
de la película.  
Considerando la posición de la película y la conformación anatómica de los maxilares, 
tenemos distintas angulaciones verticales para obtener una perpendicularidad entre el haz de 
rayos y la bisectriz del ángulo formado por el eje mayor de la pieza dentaria y la película. 
(Freitas A. Rosa J., 2002).  
 Cuando el rayo central no es perpendicular a esta bisectriz, la longitud de la imagen cambia. 
(Goaz, P &White S., 1995), indican que, si el rayo central se dirige en un ángulo más positivo 
que la perpendicular a la bisectriz, la imagen del diente sufre distorsión por acortamiento; si 
se dirige con una angulación más negativa a la perpendicular, la imagen sufre distorsión por 
elongación.  
Esta técnica suele distinguirse por requerir mayores destrezas del radiólogo u operador, ya 




superiores o inferiores y es empleada mediante dos métodos. El método con aditamentos 
auxiliares y el método de sostener con el dedo. Este último, también llamado método digital, 
requiere de una mayor disposición del paciente porque se indica al paciente sostener la 
película con el dedo para estabilizarla ya sea con el pulgar o dedo índice y, a su vez, exige a 
este adoptar las posiciones adecuadas para lograr que el plano sagital sea perpendicular al 
piso y este al plano horizontal (Haring J., 1997).  
 
Aditamentos intrabucales utilizados con la técnica de cono corto (Haring J., 1997, pág. 268):  
• Instrumentos Rinn BAI (Rinn Corporation, Elgin, IL). Los soportes BAI (B= 
bisecar, A= ángulo, I= instrumento) son recomendados para técnica de bisección 
porque ayudan a determinar las angulaciones horizontal y vertical, reduce la 
distorsión del doblez de la película, evita corte de conos y posee colimadores que 
reduce la cantidad de exposición del paciente.  
• Bloque de mordida Stabe (Rinn Corporation, Elgin, IL). Para utilizarlo con la 
técnica de bisectriz se quita la sección frontal marcada y la película se coloca lo más 
cerca posible de los dientes  
• Soporte de película EEZEE-Grip (Rinn Corporation, Elgin, IL). Se utiliza para 
estabilizar la película en las técnicas de paralelismo o bisección.  
 
  
Ilustración 5 Instrumentos Rinn BAI  
El método de sostener con el dedo, es una alternativa al uso de soporte de la película. El 
paciente utiliza su dedo índice (en dientes inferiores) o pulgar (en dientes superiores), siempre 
por detrás de la película y los dientes. La mano a utilizar deberá ser la opuesta al lado de la 
boca que se expondrá (Haring J., 1997, pág. 269).  
21 
 
 (Haring J., 1997) hace mención a que este es un método popular y es el más utilizado por los 
odontólogos, sin embargo, es el menos recomendado ya que se presentan con constancia 
errores en la técnica que ocasionan la exposición repetitiva al rayos X a causa problemas de 
angulación, alteración de las dimensiones de la imagen y exposición innecesaria. Sin 
embargo, el ángulo de bisección representa una técnica alternativa de uso frecuente y 
necesaria cuando no es posible lograr una colocación paralela con aditamento debido a la 
anatomía del paciente (Haring J., 1997, págs. 269,293 y 294)  
Reglas básicas para la técnica de bisectriz (Haring J., 1997, págs. 271-273):  
• Preparación del paciente, breve explicación del procedimiento y preparación de 
protección para la exposición a los rayos X  
• Colocación de la película, se debe colocar para cubrir el área de los dientes a 
examinar.  
• Posición de la película, se tiene que colocar contra la superficie lingual del diente. 
Si se utiliza el método digital, es necesario instruir al paciente para presionar con 
suavidad contra la porción cervical del diente  
• Angulación vertical, el haz del rayo debe ser perpendicular a la bisectriz imaginaria 
para lograr que la imagen radiográfica sea de la misma longitud que el diente.   
• Angulación horizontal, para que el rayo central se dirija perpendicular a la curvatura 
de la cara y a través de las áreas de contacto entre los dientes.  
• Exposición de la película, centrar el haz de rayo en la película para asegurar que 






Ilustración 6. Angulación 
Horizontal correcta 
Ilustración 7 La angulación vertical del 
cono se refiere a su colocación en grados 
en dirección superior e inferior  
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Una vez sentado el paciente, de manera cómoda y estable, para el examen maxilar se colocará 
la cabeza de modo que la línea trago-ala de la nariz sea paralela al suelo; para la mandíbula, 
la línea trago-comisura bucal será paralela al suelo. En sentido vertical, el plano sagital de la 
cabeza debe ser perpendicular a los planos horizontales, como lo son el piso y el plano oclusal 
(Haring J., 1997).  
1.3.1. Puntos de referencia anatómicos y angulaciones  
Según Frommer y Stabulas-Savage (2011):   
• Maxilar superior  
Posición del sillón: el paciente se coloca de modo que el plano oclusal maxilar queda paralelo 
al piso y el plano sagital de la cara perpendicular al piso.  
✓ Incisivos centrales y laterales superiores  
- Angulación vertical: 50°  
- Angulación horizontal: el rayo central se dirige abajo de la punta de la nariz.   
✓ Caninos  
- Punto de entrada: el rayo central e dirige a la base del surco nasal lateral.  
- Angulación vertical: 50°  
- Angulación horizontal: el rayo central es perpendicular al paquete de película 
en el plano horizontal.  
✓ Premolares superiores  
- Punto de entrada: el rayo central se dirige a la parte más anterior del hueso 
cigomático  
- Angulación vertical: 40°  
- Angulación horizontal: el rayo central es perpendicular al paquete de película 
en el plano horizontal, y pasa a través de los espacios proximales.  
✓ Molares superiores  
- El segundo molar está en el centro del paquete de película.  
- Punto de entrada: el rayo central se dirige a través del arco cigomático hacia 
el centro de la película. La curvatura distal del "cono" de extremo abierto no 
debe ser distal al canto (ángulo) externo del ojo. Angulación vertical: 30°  
- Angulación horizontal: el rayo central es perpendicular al paquete de película 
en el plano horizontal y se dirige a través de los espacios proximales.  
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• Mandíbula  
Posición del sillón: el paciente se coloca de modo que cuando abra la boca el plano oclusal 
mandibular este paralelo al piso, y el plano sagital de la cara del paciente esté perpendicular 
al piso.  
✓ Incisivos inferiores  
- Punto de entrada: el rayo central se dirige a la depresión de la cara apenas arriba 
del mentón (surco mentoniano), hacia el centro de la película.  
- Angulación vertical: -20°  
- Angulación horizontal: el rayo central es perpendicular a la película en el plano 
oclusal.  
✓ Caninos inferiores  
- Punto de entrada: el rayo central se dirige a la raíz del canino, hacia la mitad 
del paquete de la película.  
- Angulación vertical: -20°  
- Angulación horizontal: el rayo central es perpendicular al paquete de película 
en el plano horizontal.  
✓ Premolares inferiores  
- Punto de entrada: El rayo central se dirige al agujero mentoniano, hacia el 
centro del paquete de la película.  
- Angulación vertical: -15°  
- Angulación horizontal: el rayo central es perpendicular al paquete de película 
en el plano horizontal.  
✓ Molares inferiores  
- El segundo molar está a la mitad de la película.  
- Punto de entrada: el rayo central se dirige a las raíces de los molares, hacia el 
centro del paquete de la película. Angulación vertical: -5°  
- Angulación horizontal: el rayo central es perpendicular al paquete de película 




2. Errores en la técnica de la bisectriz  
2.1.Problemas de angulación. 
2.1.1. Traslape horizontal  
Las áreas interproximales de los dientes se ven superpuestos cuando en realidad no lo están 
en la boca del paciente.  
Las causas de este error común es que el rayo central no se dirige perpendicular a la película 
en el plano horizontal o la película no se coloca paralela al diente o los dientes en el plano 
horizontal.  
Para corregir la superposición horizontal hay que dirigir el rayo central a través de las áreas 
de contacto en el plano horizontal o colocar la película paralela a los dientes en el plano 
horizontal.  
Los errores relacionados con la angulación vertical en la técnica de bisectriz del ángulo son 
la elongación o alargamiento y el escorzado o acortamiento.   
2.1.2. Elongación  
Según (Cuadros, 2017) la elongación se da “cuando la imagen radiográfica es más grande 
(larga) que el tejido (dientes) radiografiados. Ocurre porque la angulación vertical del rayo 
es menor de la necesaria” problema que ocurre principalmente en las prácticas clínicas de los 
estudiantes.  
También se resume que “el alargamiento o la prolongación de los dientes y las estructuras 
circundantes se debe a la subangulación del haz de rayos X” (Williamson, 2019)  
Ambas definiciones establecen de manera clara el significado de elongación. Cuando este 
error está presente se observará una imagen alargada, las raíces de los dientes pueden 
extenderse fuera de los límites de la película y los detalles anatómicos básicos que deben 
observarse en una radiografía de calidad, no son evidentes  
2.1.3. Escorzamiento  
 
“El acortamiento o reducción de los dientes y las estructuras circundantes, también puede ser 
resultado de una angulación vertical incorrecta. El acortamiento es resultado de la sobre 
angulación del haz de rayos X.” (Williamson, 2019)  
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El escorzado para (Cuadros, 2017) es el “fenómeno opuesto a la elongación la imagen en la 
radiografía es más corta en comparación a los tejidos reales. Es causada por una angulación 
vertical mayor a la necesaria.” (pág. 2) lo contrario a lo que ocurre cuando se da la elongación.  
  
En una película con escorzamiento las raíces de los dientes suelen verse cortas, la longitud 
inciso cervical de la corona aparenta ser de la misma medida que la longitud cervico- apical 
de la raíz provocando distorsión en los detalles anatómicos básicos que se deben observar en 
una radiografía de calidad  
  
Para evitar o reducir los errores en la angulación vertical se deben tener en cuenta la 
colocación de la radiografía y la angulación del cono.   
La colocación de la película de tal manera que esté centrada sobre el área de 
interés es de importancia vital cuando se usa la técnica de la bisección del 
ángulo. Una línea guía ligeramente dibujada sobre el paquete de la película ha 
probado ser una invaluable ayuda para la colocación correcta de esta  
Para que la película sea colocada correctamente debe estar centrada sobre 
un área o diente específico. Debido a que la línea guía marca el centro de la 
película, si se coloca esta de tal manera que la línea guía caiga en el diente o 
área específica para esa exposición en particular, se sabe que la película fue 
centrada correctamente. La línea guía ayuda principalmente para centrar la 
película de manera anteroposterior (horizontal). La colocación vertical de la 
película es de 2mm por encima o debajo de la línea oclusal, dependiendo de 
que arcada se esté examinando. Cabe hacer mención que con algunos 
pacientes la colocación de la película como se indica no se puede realizar 
correctamente debido a restricciones anatómicas. Cuando esta condición 
aparece, hay que usar el propio criterio para colocar la película tan 
correctamente como sea posible. (Protocolo Garantía de la Calidad de la 
Imagen, pág. 10)  
26 
 
Haring & Jansen en su libro de Radiología dental: principios y técnicas, explican que “en los 
dobleces desmedidos en el paladar se forman distorsiones, que se evitan deslizando la 
película hacía el interior de la boca.” (Gonza, 2017, pág. 9)   
Una vez colocada correctamente la película radiográfica es necesario también familiarizarse 
con las diferentes angulaciones de la cabeza del tubo.   
Las angulaciones verticales (angulación superior o inferior del cono) serán 
desviaciones de una línea paralela con el piso. Todas las angulaciones por 
encima de esta línea paralela son llamadas angulaciones verticales más; y 
todas las angulaciones por debajo de esta línea son angulaciones verticales 
menos. El arco maxilar está expuesto a los Rayos X con el cono por arriba de 
la línea oclusal; por eso se utilizan las angulaciones verticales más (+). La 
radiografía del arco mandibular se toma por debajo de esta línea, así que se 
utilizan las angulaciones verticales menos (-). (Protocolo Garantía de la 
Calidad de la Imagen, pág. 10)  
2.2.Problemas de alineación   
2.2.1. Corte de cono  
Para (Williamson, 2019) el rayo central deberá está alineado sobre el centro del receptor, con 
el haz de rayos X dirigido perpendicularmente al receptor. Si no se observa esta alineación, 
habrá un corte de cono.  Estos aparecen como zonas claras en las radiografías convencionales 
después del revelado (…). Cuando se recurre a las imágenes diagnósticas digitales, los cortes 
de cono aparecen como áreas opacas o blancas. La forma del corte de cono depende del tipo 
de colimador utilizado al exponer el receptor.  
Además de conocer la causa por la cual se da este error es necesario saber que “para corregir 
un error de corte de cono, el haz deberá volverse a centrar hacia el área sin exposición. El 
ensamblaje incorrecto de los dispositivos de soporte de receptores también puede causar 
cortes de cono”. (Williamson, 2019)  
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Estos errores en la técnica de bisectriz pueden evitarse aplicando correctamente la técnica, 
sin embargo, para los estudiantes que inician con sus prácticas esta técnica genera dificultad 
principalmente al momento de dirigir el rayo central, que es invisible, lo que provoca que se 
angule el cono de manera inadecuada tanto vertical como horizontalmente.  
En un estudio realizado en el laboratorio de Radiología de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho- UAJMS, fueron analizadas 779 radiografías 
provenientes de archivos de los alumnos del 3º año del 2017. (Cuadros, 2017, pág. 5)  
Entre los principales errores de exposición, la elongación presenta el mayor índice, presente 
en el 31% de las radiografías; la sobre exposición de las superficies interproximales presente 
en el 14% de radiografías; el corte de cono con 14% y el escorzado en un 13% de las 
radiografías. (2017). 
3. Longitud dental 
3.1.Longitud aparente 
Es la longitud del diente en la radiografía inicial. Se toma con ayuda de una regla 
milimétrica y se mide desde el punto más evidente en la corona de la pieza dental hasta 
el ápice de la raíz. Es decir, la longitud aparente es la longitud que se obtiene en la 
radiografía.  
3.2.Longitud Real 






XI. Hipótesis   
  
Hipótesis Estadística (H1)  
 
El aditamento de emisión de luz adaptado al cono de rayos X empleando la técnica de 
bisectriz del ángulo disminuye la cantidad de errores. 
Hipótesis Nula (H0)  
El aditamento de emisión de luz adaptado al cono de rayos X empleando la técnica de 
















XII. Diseño Metodológico  
Tipo de estudio: Cuantitativo, experimental, prospectivo de corte transversal.  
El enfoque cuantitativo, según Sampieri, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones y probar 
teorías. 
Para Hernández, Fernández y Baptista un estudio experimental se refiere a un estudio de 
investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes 
para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes, 
dentro de una situación de control para el investigador. Es prospectivo ya que se registra la 
información según van ocurriendo los hechos. Según el período y secuencia del estudio es 
transversal porque las variables se estudian simutáneamente en un periodo de tiempo 
determinado.  
Área de estudio: El trabajo de investigación se realizó en la clínica odontológica de la 
UNAN- Managua. 
Universo: Para el desarrollo de la presente investigación y por sus características 
particulares, el universo o población objeto de estudio es definida por 160 radiografías, que 
representan una media de las radiografías tomadas en la clínica en una semana. 
Muestra: El tamaño de la muestra en el presente estudio, se corresponde con el cálculo 
probabilístico del tamaño de muestra de todas las radiografías en estudio que cumplieron los 
criterios de inclusión y exclusión.   
A partir de un universo de 160 radiografías, el cálculo probabilístico del tamaño de muestra 
se realizó de acuerdo al método de Munch Galindo (1996), usando la fórmula de poblaciones 
finitas y muestreo completamente aleatorio, tal como se describe a continuación:  
n=            Z2 *p*q*N  




donde:   
Z = 1.96, para el nivel de confianza del 95%; es variable en función del “e”.  
N = es la población objeto de estudio, igual a 160.   
p y q = probabilidades complementarias de 0.5.  
e = B = error de estimación del 0.05.   
n = tamaño de la muestra = 112  
 
El tamaño de la muestra en este estudio fue definido por 112 radiografías.   
Unidad de medida: Las radiografías periapicales tomadas durante este estudio. 
Muestreo: Probabilístico, ya que todos los elementos tienen la misma oportunidad de 
pertenecer a la muestra. 
Criterios de inclusión:  
1. Estudiantes de Odontología dispuestos a participar en el estudio.   
2. Personas que posean todas sus piezas dentales. 
   Criterios de exclusión:  
1. Estudiantes de Odontología que no deseen participar en el estudio.   
 









XIII. Operacionalización de variables  
 









Cantidad de errores 
presentes en una 
radiografía.  
No hay errores  
Un error presente  
Dos errores presentes  
Cuantitativa  
Corte de cono 
Zona clara en forma 






Es el alargamiento o 






Es el acortamiento o 






Superposición de las 
áreas interproximales 











Cantidad de errores 
presente en una 
radiografía.  
No hay errores  
Un error presente  
Dos errores presentes  
Cuantitativa  
Corte de cono 
Zona clara en forma de 






Es el alargamiento o la 







Es el acortamiento o 






Superposición de las 
áreas interproximales 









Piezas dentarias  
Órgano duro que es 
parte de la cavidad oral 
cuya anatomía varía 
una de otra según su 
ubicación en los 
maxilares  
-Incisivos superiores  
-Caninos superiores  
-Premolares superiores  
-Molares superiores  
-Incisivos inferiores  
-Caninos inferiores  
-Premolares inferiores  
-Molares inferiores  
Cualitativa  
Longitud Longitud real 
Medidas promedio en 
mm de las piezas 
dentarias.  
Incisivo central superior 22mm 
Incisivo lateral superior 22mm 
Canino superior 27mm 
Primer Premolar superior 
21mm 
Segundo premolar superior 
22mm 
Primer molar superior 21mm 
Segundo molar superior 21mm 
Incisivos centrales inferiores 
21mm 
Incisivos laterales inferiores 
22mm 
Canino inferior 25mm 
Primer premolar inferior 
21mm 
Segundo premolar inferior 
21mm 
Primero molar inferior 21mm 






XIV. Método e Instrumento para recolectar la información   
 
Previo a la recolección de la información, se llevó a cabo la calibración, dirigida por el Dr. 
Yader Alvarado, quien imparte la clase de radiología dental en la clínica de la UNAN-
Managua y posee los conocimientos y la experiencia necesaria para poder evaluar las bases 
teóricas y prácticas de las investigadoras con respecto a la adecuada aplicación de la técnica 
de a bisectriz del ángulo para cada grupo dentario (incisivos, caninos, premolares y molares), 
al manejo apropiado del aditamento de emisión de luz, a la correcta posición de la película 
radiográfica y la calidad del procesado de las radiografías.  
El índice Kappa de Cohen es una medida que se usa para evaluar la concordancia o 
reproducibilidad entre los dos evaluadores, representa la proporción de acuerdos observados 
más allá del azar respecto del máximo acuerdo posible más allá del azar, es decir: 
                                                 k= p0 - pe   
                                                      1 - pe 
 
Este índice es muy intuitivo y fácilmente interpretable: tomará valores entre 0 (total 
desacuerdo) y 1 (máximo acuerdo). (Abraira, 2015). 
                                 Kappa (k)                       Grado de acuerdo 
                                  <0,00                                  Sin acuerdo 
                                0,00- 0,20                           Insignificante 
                                0,21- 0,40                              Mediano 
                                0,41- 0,60                             Moderado 
                                0,61- 0,80                             Sustancial 
                                0,81- 1,00                           Casi perfecto 
 
En los resultados de la calibración de la participante: Amalia Laurel Reyes, se obtuvo un 
valor de 0,98; lo que indica concordancia con el Índice Kappa. 
 
En los resultados de la calibración de la participante: Enny Sequeira Reyes se obtuvo un valor 




En los resultados de la calibración de la participante: Iroshka Fernández Santos, se obtuvo 
un valor de 0,95; lo que indica concordancia con el Índice Kappa. 
 
Como media el resultado fue de 0.96, por lo tanto el grado de acuerdo es casi perfecto.  
 
Para llevar a cabo este estudio se solicitará autorización al jefe de clínica para hacer uso del 
equipo de rayos X en horas específicas que no interrumpan las prácticas clínicas. La muestra 
es de 112 radiografías las cuales son distribuidas en: 14 radiografías de incisivos superiores, 
14 de incisivos inferiores, 14 de caninos superiores, 14 de caninos inferiores, 14 de 
premolares superiores y 14 de premolares inferiores, 14 de molares superiores y 14 de 
molares inferiores. A los 28 estudiantes voluntarios se les hará entrega individualmente del 
consentimiento informado en el cual se explica el proceso que se llevará a cabo y el riesgo a 
mínima radiación que implica para que decidan si desean o no participar en el estudio. Una 
vez seleccionados los estudiantes que participarán en el estudio se procede a explicarles el 
modo del uso del aditamento. 
 
Los líquidos de revelado, radiografías y materiales de reposición son proporcionados por las 
investigadoras con el fin de reducir lo más posible cualquier inconveniente que influya en los 
resultados. Se hace uso de una silla con respaldar recto para que el paciente esté en una 
posición fija.   
 
El instrumento de recolección de datos (Ver anexo 2) está compuesto por una tabla para 
registrar los resultados con y sin el aditamento de emisión de luz, dividida en los siguientes 
acápites: pieza dentaria, número de error, tipo de error y longitud; con los indicadores en los 
cuales se marcan con un check los resultados obtenidos en cada técnica. Los errores que se 
toman en cuenta son los relacionados estrictamente a la técnica, excluyendo aquellos 
asociados al procesamiento y almacenamiento de las radiografías. 
 
El orden para tomar las radiografías es: incisivos superiores e incisivos inferiores, caninos 
superiores y caninos inferiores, premolares superiores y premolares inferiores y finalmente 
molares superiores y molares inferiores, es decir que en cada estudiante se toman 2 grupos 
dentales con las dos técnicas. Cada día se citan 14 participantes, de los cuales 7 se atienden 
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en el turno de la mañana y 7 en el turno de la tarde; en cada turno se empiezan a tomar las 
radiografías con la técnica de la bisectriz y una vez completada la cantidad de películas para 
esta técnica, se procede a utilizar el aditamento de emisión de luz. Al final de cada turno se 
obtienen 28 radiografías. Una investigadora se encarga de posicionar correctamente a los 
participantes para tomar las radiografías, otra recibe las radiografías para el procesado y otra 
se encarga de ordenar y etiquetar cada radiografía en láminas de acetato para posteriormente 
registrar los resultados en el instrumento previamente elaborado. Se debe señalar la presencia 
o no de errores, el número y la longitud que se obtiene en cada grupo dental con y sin el 
aditamento de emisión de luz. Esto con el objetivo de indicar la presencia o no de elongación 





XV. Método e Instrumento para analizar la información  
 
El programa SPSS en su versión 21 aportó los datos estadísticos mediante la previa 
construcción de la base de datos, la cual fue alimentada con la información obtenida en el 
instrumento de recolección de datos. 









Según (Mario, 2009) se utilizan dos proporciones muestrales para construir un estimado de 
un intervalo de confianza de la diferencia entre las proporciones poblacionales 
correspondientes o para probar una aseveración acerca de dos proporciones poblacionales. 
 
Para usar esta herramienta para probar hipótesis con diferencia de proporciones, se debe partir 
del supuesto que no hay diferencias entre una proporción y otra (hipótesis nula) y que si hay 
diferencias entre las dos proporciones (hipótesis alternativa) o que una proporción es mayor 
que la otra (prueba de una cola) 





𝐻0= El aditamento de emisión de luz adaptado al cono de rayos X empleando la técnica de 
bisectriz del ángulo no disminuye la cantidad de errores. 
𝐻1= El aditamento de emisión de luz adaptado al cono de rayos X empleando la técnica de 
bisectriz del ángulo disminuye la cantidad de errores. 
Los datos a reemplazar en las fórmulas fueron obtenidos de las tablas de frecuencia de SPSS 





XVI. Aditamento de emisión de luz 
 
El aditamento de emisión de luz surge como una idea propia ante la necesidad de facilitar la 
aplicación de la técnica de la bisectriz del ángulo durante el aprendizaje de radiología dental 
por parte de los estudiantes de odontología de la UNAN- Managua. El objetivo de este 
aparato es disminuir el número de errores que se pueden presentar en una radiografía por una 
inadecuada técnica.  
 
En el mercado existen diversos aparatos para facilitar de una u otra manera la toma de 
radiografías siendo el caso de los rinnes XCP, utilizados específicamente para la técnica del 
paralelismo o los posicionadores de radiografías para la técnica de la bisectriz, para evitar 
que el paciente o el operador sostengan la película con sus dedos al momento de realizar la 
toma de radiografías. Sin embargo, el diseño único del aditamento de emisión de luz permite 
que éste se mantenga fijo en el cono de rayos X optimizando el tiempo de trabajo y 
favoreciendo su uso ilimitado para cada paciente. Los otros dispositivos deben ser sometidos 
a un proceso de desinfección para poder usarse entre cada paciente. 
 
• Diseño 
Como todo dispositivo nuevo, el aditamento de emisión de luz pasó por un proceso de 
fabricación. La idea de su boceto y las medidas del cono de rayos X, fue transmitida a un 
arquitecto, quien utilizó el programa SketchUp para crear el diseño virtual. 
 
Este primer diseño consistía en un aro con 4 soportes para los láseres  y con unos tornillos 


































La idea era obtener en físico este diseño mediante el uso de una impresora 3D, para obtener 
un aditameto de plástico, liviano y fácil de retirar, sin embargo, el ajuste que tuvo en el cono 
fue deficiente y el plástico era frágil y durante la manipulación, se iba agrietando. Se intentó 
obtener otra impresión dándole más grosor al aditamento y el resultado fue el mismo. 
 
Posteriormente el diseño fue modificado de un aro a un cilindro con un anillo desplazable en 
el cual se adaptarían los emisores de luz láser para poder establecer la distancia de enfoque 
del rayo central.  
• Descripción y funcionamiento del aditamento 
Este aparato consiste en un cilindro de acero que mide 3” de largo, tiene un peso de 116g y 
cuyo diámetro mide 1”. Posee un anillo desplazable el cual sostiene los soportes de los 
emisores de luz láser. La convergencia de los 4 haces, se reflejan en el rostro del paciente en 
un solo punto, representando el rayo central, el cual va a determinar el detalle anatómico de 
referencia de cada grupo dentario para la toma de radiografías 
• Láser para el proyecto 
Cada láser utilizado para el proyecto del aditamento posee una longitud de onda entre 835nm 
y 655nm, (< 1mw de potencia), que no afecta la salud visual de los pacientes, sin embargo, 
se recomienda que cuando se utilice se evite la exposición del haz del láser directa a los ojos 
de los pacientes. 
Especificación: 
• Color del láser: rojo 
• Potencia <5mw 
• Longitud de onda del láser: 835-655 NM 
• Dimensión (aproximadamente): 58mm*31mm/2,28¨*1,22¨ 
• Diámetro del tubo: 17mm 
• Rango del láser <500m 
• Carcasa de metal 
• Tamaño de montaje: 11mm y 20m 









































El anillo desplazable posee 4 bisagras en las cuales se adaptan los emisores de luz láser, estas 
bisagras en conjunto se encargan de dar el grado de libertad necesaria para enfocar, pero es 
necesario limitar ese grado de libertad en la medida que todas las bisagras tengan la misma 
inclinación con el objetivo de mantener el punto de enfoque deseado y esto se hace mediante 
el mecanismo de buje sincronizador cuyo trabajo es desplazar de igual manera todas las 
bisagras.  
 
El buje sincronizador permite accionar sincronizadamente la inclinación de las bisagras que 
sostienen a los láseres; las mariposas restringen el movimiento lineal del desplazamiento del 
buje; los eslabones binarios comunican el buje sincronizador con la bisagra, articulando el 
movimiento entre los dos y el eje del tubo corresponde al rayo central, por tanto todos los 
láseres van a enfocar en un solo punto sobre el rayo central.  
 
Si nos imaginamos un plano como una tapa sobre el cono que es perpendicular al rayo central, 
se forma un ángulo entre el haz de luz del láser 1 (L1) y el plano de la tapa, el cual definirá 
qué tan cerca estarán enfocados los láseres, siendo el ángulo entre el rango de mayor que 0° 
y menor que 90°, si el ángulo tiende a 0 la distancia de enfoque será 0 (va a enfocar justo en 
la base) y si el ángulo tiende a 90°, entonces la distancia tiende al infinito.  
 
La distancia con respecto al eje debe ser la misma para que se toquen en una distancia 
constante y para lograr que se acerquen hay que variar el ángulo. 
 
• Propósito 
En la clínica odontológica de la UNAN- Managua, los estudiantes que inician sus prácticas 
en radiología dental, aplican a técnica de la bisectriz del ángulo, la cual indica que “el rayo 
central es perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por el eje mayor del diente y el 
plano de proyección pasando por el ápice dentario” (Freitas A. Rosa J., 2002).  
 
El rayo central y la bisectriz formada por el eje mayor del diente y el plano de la película son 
figuras imaginarias que el estudiante debe visualizar en su mente y establecer un cálculo 
aproximado de la dirección del rayo central para poder tomar una radiografía periapical. Por 
43 
 
esta razón, esta técnica conlleva muchos problemas en su aplicación pues según Frommer y 
Stabulas-Savage (2011) el rayo central debe dirigirse por grupo dental en los siguientes 
puntos anatómicos: 
- Incisivos centrales y laterales superiores: Punta de la nariz 
- Caninos Superiores: Base del surco naso lateral 
- Premolares superiores: Parte más anterior del hueso cigomático 
- Molares superiores: Arco cigomático 
- Incisivos inferiores: Surco mentoniano 
- Caninos inferiores: Raíz del canino 
- Premolares inferiores: Agujero mentoniano 
- Molares inferiores: Raíces de los molares. 
 
Por la incapacidad de visualizar este rayo central y aún estableciendo la angulación adecuada, 
muchas veces la dirección del mismo no es perpendicular a la bisectriz y genera problemas 
de superposición dental o traslape, o si este no se dirige al centro del área de radiación de la 
película, puede aparecer un corte de cono.  
 
El aditamento, al emitir los haces de luz láser, permite que a través de ellos se cree una 
proyección visible de la dirección en la que se ubica el rayo central, guiándose de los puntos 
anatómicos de referencia antes mencionados para facilitar establecer la angulación del cono, 
porque este punto de convergencia de los haces de luz láser no se va a orientar con respecto 
al detalle anatómico hasta que la angulación sea la adecuada.  
 
Para futuras investigaciones, algunos detalles del aditamento de emisión de luz pueden ser 
mejorados, como su peso, que sea más liviano y su diseño, que sea más estético, incluso 







La siguiente tabla muestra la cantidad de errores obtenidos en las radiografías con y sin 
aditamento de emisión de luz, de los cuales: en la técnica de bisectriz sin aditamento hay un 
total de 56 radiografías donde 20 fueron sin errores (35.7%), 34 radiografías presentaron un 
error (60.7%), 2 radiografías dos errores (3.6%). Luego, de las 56 radiografías tomadas con el 
aditamento de emisión de luz, 37 sin errores (66.1%), 19 presentaron un error (33.9%), además 
no se obtuvieron radiografías con dos ni tres errores.   






Número de errores sin 
aditamento 
20 34 2 0 56 
35.7% 60.7% 3.6% 0% 100% 
Número de errores con 
aditamento 
37 19 0 0 56 
66.1% 33.9% 0% 0% 100% 
Tabla n°1: Número de errores con y sin aditamento  
Fuente: Ficha 
La tabla #2 indica por grupo dental el número de errores presentes sin el uso del aditamento, 
siendo que en molares inferiores 6 radiografías no presentaron errores, 1 radiografía un error; 
en molares superiores, 3 radiografías no presentaron errores y 3 sí presentaron y solo 1 de 
estas, tres errores. En la zona de premolares: inferiores, 2 radiografías no presentaron errores 
y 5 un error; en los superiores 2 radiografías no tuvieron errores, 4 tuvieron un error y 1 dos 
errores. 
Asimismo, en los caninos inferiores 2 radiografías no presentaron errores y 5 un error, en 
cambio en los caninos superiores, 7 radiografías presentaron un error. De los incisivos 
inferiores 4 no tuvieron ningún error y 3 un error, de los incisivos superiores 1 radiografía sin 






 Número de errores sin aditamento 
TOTAL 
Grupo Dental Sin 
Aditamento 
Sin errores Un error Dos errores 
Tres 
errores 
Molares Inferiores 85.7% 6 14.3% 1 0% 0 0% 0 100% 
Molares Superiores 42.8% 3 42.8% 3 0% 0 14.4% 1 100% 
Premolares Inferiores 28.6 2 71.4% 5 0% 0 0% 0 100% 
Premolares superiores 28.6% 2 57.1% 4 14.3% 1 0% 0 100% 
Caninos Inferiores 28.6% 2 71.4% 5 0% 0 0% 0 100% 
Caninos Superiores 0% 0 100% 7 0% 0 0% 0 100% 
Incisivos Inferiores 57.1% 4 42.9% 3 0% 0 0% 0 100% 
Incisivos superiores 14.3% 1 85.7% 6 0% 0 0% 0 100% 
Tabla n°2: Número de errores por grupo dental sin el uso del aditamento  
Fuente: Ficha 
La tabla #3 indica el número de errores de acuerdo a los grupos dentales usando el aditamento 
de emisión de luz. De las radiografías de molares, 6 (85.7%) por cada maxilar no presentaron 
errores y solo 1 de inferiores y superiores respectivamente tuvieron un error. En los premolares 
inferiores, 4 radiografías sin error y 3 con error, en superiores, 3 sin error las otras 4 un error.  
En las radiografías de caninos, las de los inferiores 4 con un error y 3 sin errores y de las 
superiores 6 sin errores y solo 1 con un error. En los incisivos inferiores 5 radiografías sin 
errores y 3 con un solo error y en los superiores, 5 radiografías sin errores y 2 con un error. 
 Número de errores con aditamento 
TOTAL 
Grupo Dental Con 
Aditamento 
Sin errores Un error 
Molares Inferiores 85.7% 6 14.3% 1 100% 
Molares Superiores 85.7% 6 14.3% 1 100% 
Premolares Inferiores 57.1% 4 42.9% 3 100% 
Premolares superiores 42.9% 3 57.1% 4 100% 
Caninos Inferiores 42.9% 3 57.1% 4 100% 
Caninos Superiores 85.7% 6 14.3% 1 100% 
Incisivos Inferiores 71.4% 5 28.6% 2 100% 
Incisivos superiores 71.4% 5 28.6% 2 100% 




La tabla 4 refleja la presencia o no de cortes de cono en las radiografías tomadas con la técnica 
de la bisectriz del ángulo convencional (sin el aditamento) de las cuales, de 56 radiografías: 6 
radiografías sí presentaron corte de cono y 50 no presentaron corte de cono. Detallando que en 
la zona de molares se obtuvieron 3 cortes de cono, uno en inferior y 2 en superior; en los 
premolares inferiores 2 tuvieron corte de cono y 1 en los superiores. 
 Corte de Cono Sin Aditamento 
TOTAL 
Grupo Dental sin 
Aditamento 
Sí No 
Molares Inferiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Molares Superiores 28.6% 2 71.4% 5 100% 
Premolares Inferiores 28.6% 2 71.4% 5 100% 
Premolares superiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Caninos Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Caninos Superiores 0% 0 100% 7 100% 
Incisivos Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Incisivos superiores 0% 0 100% 7 100% 
Tabla n°4: Cortes de cono por grupo dental sin aditamento 
Fuente: Ficha 
La tabla que se presenta a continuación, muestra la ausencia de corte de cono en todos los 
grupos dentales de las radiografías tomadas utilizando el aditamento de emisión de luz, es decir 
56 radiografías sin corte de cono, el 100% de las radiografías fueron exitosas.  
 Corte de Cono con Aditamento 
TOTAL 
Grupo Dental con Aditamento Sí No 
Molares Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Molares Superiores 0% 0 100% 7 100% 
Premolares Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Premolares superiores 0% 0 100% 7 100% 
Caninos Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
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Caninos Superiores 0% 0 100% 7 100% 
Incisivos Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Incisivos superiores 0% 0 100% 7 100% 
Tabla n°5: Cortes de cono por grupo dental con el aditamento de emisión de luz  
Fuente: Ficha 
 La tabla #6 señala que de un total de 56 radiografías tomadas con la técnica de bisectriz del 
ángulo convencional solo 6 radiografías (10.7%) presentaron corte de cono en un tercio de la 
película radiográfica, las 50 radiografías restantes (89.3%) no. En las otras 56 radiografías 
tomadas con el aditamento de emisión de luz, ninguna presentó corte de cono, el 100% de las 
radiografías fueron exitosas. 
 Un tercio Dos tercios Tres tercios No TOTAL 
Corte de Cono 
sin Aditamento 
6 0 0 50 56 
10.7% 0% 0% 89.3% 100% 
Corte de Cono 
con Aditamento 
0 0 0 56 56 
0% 0% 0% 100% 100% 
Tabla n°6: Cortes de cono con y sin el aditamento de emisión de luz  
Fuente: Ficha 
La tabla #7 refleja la cantidad de radiografías que presentaron elongación con la técnica de la 
bisectriz convencional, de 56 radiografías, en 8 se observó elongación, distribuidas así: 1 
radiografía de molares superiores tuvo elongación; en los premolares se obtuvo el mismo 
resultado. En las radiografías de caninos, 1 radiografía de canino inferior con elongación y 3 
radiografías de caninos superiores con dicho error y de los incisivos, 2 radiografías de incisivos 
superiores presentaron elongación. En los grupos de molares, premolares e incisivos del 
maxilar inferior el 100% de las radiografías respectivamente no estuvieron elongadas. 
 Elongación Sin Aditamento 
TOTAL 
Grupo Dental sin Aditamento Sí No 
Molares Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Molares Superiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Premolares Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
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Premolares superiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Caninos Inferiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Caninos Superiores 42.9% 3 57.1% 4 100% 
Incisivos Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Incisivos superiores 28.6% 2 71.4% 5 100% 
Tabla n°7: Elongación por grupo dental sin aditamento de emisión de luz. 
Fuente: Ficha 
La tabla #8 refleja la presencia y ausencia del error radiográfico de elongación en las 
radiografías que fueron tomadas con el aditamento de emisión de luz, obteniendo que de 56 
radiografías, 3 radiografías sí presentaron dicho error, correspondientes a una de premolares 
inferiores, una de caninos inferiores y una de incisivos inferiores; cabe destacar que contrario 
a esto, sus homólogos superiores no lo tuvieron y el grupo molar fue el único grupo que tanto 
en superior como en inferior no se observó elongación. 
 Elongación con Aditamento 
TOTAL Grupo Dental con 
Aditamento 
Sí No 
Molares Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Molares Superiores 0% 0 100% 7 100% 
Premolares Inferiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Premolares superiores 0% 0 100% 7 100% 
Caninos Inferiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Caninos Superiores 0% 0 100% 7 100% 
Incisivos Inferiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Incisivos superiores 0% 0 100% 7 100% 
Tabla n°8: Elongación por grupo dental con aditamento de emisión de luz  
Fuente: Ficha 
La tabla #9 muestra el número de radiografías con escorzamiento sin el uso del aditamento: en 
el grupo molar tanto superior como inferior no hubo presencia de escorzamiento lo que 
equivale a 14 radiografías sin dicho error; en los premolares 3 radiografías de inferiores 
(42.9%) presentaron escorzamiento con el mismo número en premolares superiores y 8 
radiografías inexistentes de error. En caninos 8 radiografías, 4 en superior (57.1%) y 4 en 
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inferior (57.1%) y las otras 6 no escorzadas, ya en el grupo de incisivos 2 en inferior (28.6%) 





Grupo Dental sin Aditamento Sí No 
Molares Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Molares Superiores 0% 0 100% 7 100% 
Premolares Inferiores 42.9% 3 57.1% 4 100% 
Premolares superiores 42.9% 3 57.1% 4 100% 
Caninos Inferiores 57.1% 4 42.9% 3 100% 
Caninos Superiores 57.1% 4 42.9% 3 100% 
Incisivos Inferiores 28.6% 2 71.4% 5 100% 
Incisivos superiores 28.6% 2 71.4% 5 100% 
Tabla n°9: Escorzamiento por grupo dental sin aditamento. 
Fuente: Ficha 
La siguiente tabla indica el número de radiografías tomadas con el aditamento de emisión de 
luz que presentaron escorzamiento: 0 para el grupo molar inferior y superior, 3 radiografías de 
premolares superiores (42.9%) y 1 de premolares inferiores (14.3%); 3 radiografías de canino 
inferior (14.3%) y 1 de canino superior (14.3%) y 2 radiografías de incisivos inferiores (28.6%) 




Grupo Dental con Aditamento Sí No 
Molares Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Molares Superiores 0% 0 100% 7 100% 
Premolares Inferiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Premolares superiores 42.9% 3 57.1% 4 100% 
Caninos Inferiores 42.9% 3 57.1% 4 100% 
Caninos Superiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Incisivos Inferiores 28.6% 2 71.4% 5 100% 
Incisivos superiores 0% 0 100% 7 100% 




 La tabla #11 indica la presencia de traslape en las radiografías tomadas con la técnica de la 
bisectriz convencional, donde 10 de 56 radiografías sí tuvieron traslape, distribuidos de la 
siguiente manera: 1 radiografía de molares inferiores, 3 de molares superiores, 1 de 
premolares superiores, 3 de incisivos inferiores y 2 de incisivos superiores, siendo los caninos 
los únicos que no presentaron traslape. 
 Traslape Sin Aditamento 
TOTAL 
Grupo Dental sin Aditamento Sí No 
Molares Inferiores 14.28% 1 85.7% 6 100% 
Molares Superiores 42.9% 3 57.1% 4 100% 
Premolares Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Premolares superiores 14.28% 1 85.7% 6 100% 
Caninos Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Caninos Superiores 0% 0 100% 7 100% 
Incisivos Inferiores 42.9% 3 57.1% 4 100% 
Incisivos superiores 28.6% 2 71.4% 5 100% 
Tabla n°11: Traslape por grupo dental sin aditamento  
Fuente: Ficha 
En la tabla #12 se observan los traslapes encontrados en las radiografías utilizando el 
aditamento de emisión de luz. En el grupo molar: en inferiores ninguna radiografía presentó 
traslape, en superiores solo 1 radiografía (14.3%); en el grupo de premolares solo en 1 
radiografía (14.3%) se observó traslape y en incisivos superiores 2 radiografías (28.6%) 
tuvieron dicho error; sumando un total de 4 radiografías con traslapes y 52 radiografías sin 
traslape.  
 Traslape con Aditamento 
TOTAL 
Grupo Dental con Aditamento Sí No 
Molares Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Molares Superiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Premolares Inferiores 14.3% 1 85.7% 6 100% 
Premolares superiores 0% 0 100% 7 100% 
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Caninos Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Caninos Superiores 0% 0 100% 7 100% 
Incisivos Inferiores 0% 0 100% 7 100% 
Incisivos superiores 28.6% 2 71.4% 5 100% 
Tabla n°12: Traslape por grupo dental con el aditamento de emisión de luz. 
Fuente: Ficha 
A continuación, la tabla de las longitudes medias por grupo dental que se obtuvieron de las 
medidas de las radiografías tomadas con y sin aditamento, reflejando ligeras variaciones 0.5 a 
2 mm de diferencia, siendo la única excepción en caninos inferiores que la longitud media 






Grupo Dental Sin 
Aditamento 
Media 
Molares Inferiores 20 20 
Molares Superiores 22 21 
Premolares Inferiores 20 21 
Premolares superiores 19 19.5 
Caninos Inferiores 22 25 
Caninos Superiores 24 25 
Incisivos Inferiores 20 20 
Incisivos superiores 20 22 
Tabla n°13: Longitudes medias con y sin aditamento de emisión de luz.  
Fuente: Ficha 
Esta última tabla compara el tipo de error encontrado con la técnica de la bisectriz previo al 
uso del aditamento y posterior a este, obteniendo que: sin aditamento, el corte de cono fue 
representado por un 10.7% y ya con el aditamento ninguna; un 14.3% de las radiografías 
estaban elongadas y con aditamento se redujo a 5.4%; en un 32.1% se observó el error de 
escorzamiento, en la segunda toma (con aditamento) disminuyó a 17.9%, asimismo el 17.9% 




 Corte de Cono Elongación Escorzamiento Traslape 
Errores sin 
Aditamento 
10.7% 6 14.3% 8 32.1% 18 17.9% 10 
Errores con 
Aditamento 
0% 0 5.4% 3 17.9% 10 7.1% 4 






XVIII. Análisis y discusión de los resultados 
 
En base a las 112 radiografías tomadas a 28 estudiantes de la Carrera de Odontología de la 
UNAN- Managua para la presente investigación, se dividieron primeramente en 56 
radiografías con la técnica de la bisectriz del ángulo convencional y 56 radiografías 
utilizando el aditamento de emisión de luz, distribuidas en 7 radiografías por grupo dentario.   
 
Con la técnica de la bisectriz del ángulo sin aditamento se obtuvieron 36 radiografías con 
errores: 34 con un error y 2 con dos errores equivalente a un 64.3% del total de radiografías. 
Posteriormente al utilizar el aditamento, el número de errores disminuyó ya que solo 19 
radiografías presentaron un error, lo que corresponde a un 33.9% de la suma de las 
radiografías, pudiendo decir que el aditamento de emisión de luz permitió obtener mejores 
resultados ya que no solo se redujo el número de radiografías con errores sino también el 
número de errores presentes en cada radiografía. Esto se explica debido a que el uso de la luz 
láser sí facilita la visualización del rayo central respecto a la película y la pieza dental y por 
ende, reduce el número y la cantidad de errores. (Ver anexo gráfico 1). 
 
Según el grupo dental previo al uso del aditamento el mayor número de errores se presentó 
en el siguiente orden: caninos e incisivos superiores, premolares y caninos inferiores, seguido 
de los premolares superiores. En la toma de las radiografías con aditamento fueron: 
premolares superiores y caninos inferiores, premolares inferiores e incisivos. El número de 
errores disminuyó ya que con la primera técnica los rangos de radiografías con errores fueron 
de 4 a 6 y con el aditamento fueron de 3 y 4, predominando en las piezas inferiores. 
 
Estos resultados son semejantes con el estudio realizado por Murillo & Vivas (2013) sobre 
el número de errores, con la técnica de la bisectriz, clasificados por zona anatómica 
obteniendo mayor error en premolares superiores e inferiores, caninos superiores e incisivos 
superiores, difiriendo únicamente en los molares superiores que en dicho grupo los resultados 




Los errores radiográficos estudiados en esta investigación son: corte de cono, elongación, 
escorzamiento y traslape, los cuales son errores propios de técnica de exposición. En la 
técnica de la bisectriz convencional se observaron 6 radiografías con corte de cono siendo el 
grupo molares superiores y premolares inferiores los más afectados, seguido de molares 
inferiores y premolares superiores, todas presentaron dicho error sólo en un tercio de la 
película radiográfica. (Ver anexo gráfico 6). 
 
Posterior al uso del aditamento el corte de cono se eliminó en todas las radiografías, el 100% 
de radiografías fueron exitosas. En El Salvador, un estudio realizado por Figueroa, Guzmán, 
Moisa, Morales y Morán (2000) no logró comprobar que usando aditamentos de precisión 
XCP se puede disminuir el riesgo de que la película esté fuera del diámetro de radiación, en 
cambio con este nuevo aditamento de emisión de luz diseñado para la técnica de la bisectriz 
se logró comprobar la eficacia para eliminar el corte de cono debido a que los punteros láser 
permiten a cierta distancia mantener un punto de enfoque producto de la convergencia de 
éstos.  
 
El error radiográfico de elongación sin aditamento se presentó en un total de 8 radiografías 
(14.3%) predominando en los caninos superiores e incisivos superiores, en 3 y 2 radiografías 
respectivamente, seguido de molares y premolares superiores y caninos inferiores. Con el 
uso del aditamento de 8 se redujo a 3 radiografías (5.4%) solo en el maxilar inferior: 
premolares, caninos e incisivos. (Ver anexo gráfico 8). 
 
De lo anterior, cabe destacar que, aunque el número de errores disminuyó notoriamente, el 
patrón de las estructuras maxilares se invirtió ya que sin aditamento los errores sobresalieron 
en el maxilar superior y con aditamento en mandíbula. Un estudio realizado en Perú donde 
evaluaron la calidad de la imagen en las radiografías periapicales (Palacios, 2010) obtuvieron 
que los errores radiográficos más frecuentes asociados a técnica correspondían al 
encuadramiento en un 66.8% y en segundo lugar a la elongación de la imagen en un 43.1%, 




En relación al número de escorzamientos sin aditamento se encontraron 18 radiografías 
equivalente a 32.1%, caninos, premolares e incisivos; el número de veces que se presentó 
este error es el mismo tanto en superior como en inferior con respecto a los grupos dentarios 
de cada arcada. Las radiografías tomadas con ayuda del aditamento que se observaron 
elongadas fueron 10 correspondiente al 17.9%, prevaleciendo en premolares superiores y 
caninos inferiores, seguido de los incisivos inferiores con y la menor cantidad en premolares 
inferiores y caninos superiores. Así que hubo una ligera disminución de la presencia del error 
antes mencionado, permaneciendo ausente en molares superiores e inferiores y en incisivos 
superiores. (Ver anexo gráfico 10). 
 
Al identificar la presencia de escorzamiento, se observa similitud con la investigación de 
López & Aguila (2014) en el cual, observaron en radiografías periapicales de las diferentes 
zonas anatómicas el error de tipo escorzamiento en las zonas de premolares y molares; 
concluyendo que existen relaciones entre los errores producidos en las tomas de radiografías 
y la zona en la que se ubican dichas piezas dentales. Remarcando que en ambos estudios hay 
una incidencia de radiografías escorzadas del grupo premolar, pero que en comparación con 
el aditamento de emisión de luz, existe la variante que apareció también en el grupo canino.  
 
Con la técnica de bisectriz habitual se observaron 10 radiografías con traslape, siendo la 
mayor cantidad en molares superiores e incisivos inferiores con un porcentaje de 42.9% para 
cada grupo mencionado y un 28.6% en incisivos superiores, molares inferiores, los incisivos 
superiores con 14.28%. Con el uso del aditamento dicho error se presentó únicamente en 4 
radiografías en los grupos molares superiores y premolares inferiores.  
 
Al comparar los resultados de las 56 radiografías por técnica se tuvo que: sin aditamento el 
16.1% tuvo traslape en una superficie y un 1.8% en dos superficies; con aditamento el 
traslape ocupó una sola superficie en un 7.1% de las radiografías. (Ver anexo gráfico 12). 
El trabajo presentado en Guatemala por Dávila (2011) obtuvo como resultado que el segundo 
error radiográfico más frecuente es la angulación horizontal incorrecta, que según la literatura 
la causa del error de traslape o superposición es que la película no se coloca paralela a los 
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dientes en el plano horizontal y el rayo central no logra dirigirse a través de las áreas de 
contacto (Frommer, H. & Stabulas-Savage, 2011).  
 
Tanto lo que describe la literatura como los datos obtenidos en el trabajo antes mencionado 
permiten concluir que el error de traslape está entre los errores radiográficos comunes y esta 
investigación no es la excepción, aunque ha sido una ventaja poder disminuir su número 
gracias al aditamento de emisión de luz. Asimismo, otro detalle que se puede mencionar es 
que este error a veces es modificado, ya que en la técnica de Clark que se fundamenta en 
realizar cambios de las posiciones relativas de las películas radiográficas se utiliza para 
disociar los objetos observados en las radiografías con las técnicas de ángulo biseccionado y 
paralelismo. (Court A. & Martínez J, 2012).  
 
Las longitudes dentales fueron calculadas tomando en cuenta las longitudes medias 
mostradas en la literatura de Endodoncia de Soares & Goldberg (2002) y las longitudes 
aparentes obtenidas de las radiografías tomadas con el aditamento y sin él, en las cuales se 
observaron medidas similares y poco divergentes, con un margen de diferencia mínima de 
0.812% calculados en milímetros. La longitud que más difiere el de caninos inferiores con 
23.5 mm, promedio obtenido de las longitudes medias de 25 mm con el uso del aditamento 
y 22 mm del modo convencional de todas las radiografías tomadas, seguidos por caninos 
superiores con una longitud media de 24.5 mm, con un margen de 0.5 mm de diferencia entre 
las medidas promedio de 25 mm y 24 mm con y sin aditamento respectivamente y 1 mm en 
incisivos superiores, con un promedio de 22 mm con aditamento y 21 mm sin aditamento. 
En el resto de grupos dentales, no hubo variación en sus medidas.  
 
Al analizar el total de errores presentes en las radiografías tomadas empleando la técnica de 
la bisectriz convencional previo al uso del aditamento y con el uso de este, se obtuvo que, sin 
aditamento: el error radiográfico más frecuente fue el escorzamiento en un 32.1%, seguido 
del traslape en un 17.9%, elongación en 14.3% y en menor cantidad el corte de cono en 
10.7%, al ser empleado el aditamento los errores obtenidos solo fueron tres: escorzamiento 




Relacionando estos datos con el estudio de Murillo & Vivas (2013) de la distribución de 
errores, tomando en cuenta sólo los errores de interés para la presente investigación, se 
obtuvo: elongación con el 28.67%; traslape con 21%, el 12.33% presentó corte de cono y 
solo el 1% de las radiografías, escorzadas. Así que, si bien los errores son los mismos, la 
frecuencia de estos entre ese estudio y el presente varían significativamente en lo que respecta 
al error de traslape, el cual constituyó el error menos frecuente y en la actualidad es el que 
más se repitió; el traslape y la elongación fueron similares en orden y el corte de cono que 
aunque en ambos se presentó muy pocas veces, en el actual trabajo, gracias al aditamento de 
emisión de luz logró eliminarse. 
 
Las piezas en las que se obtuvo mejor resultado radiográfico sin aditamento fueron: molares 
inferiores, incisivos inferiores y premolares inferiores. En cambio, con aditamento fueron 
más las piezas que presentaron mejores resultados: grupo molar superior e inferior, caninos 
superiores e incisivos superiores.  
 
Para determinar que los resultados obtenidos representan suficiente evidencia para respaldar 
que el aditamento de emisión de luz disminuye el número de errores, se utilizó la Prueba de 
hipótesis con diferencia de proporciones y la fórmula de desviación típica para un valor de z 
≥ 1.96 para un 95% de confianza.  
 
Los datos obtenidos en SPSS para número de errores con y sin aditamento son los siguientes: 
NUMERO DE ERRORES SIN ADITAMENTO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Sin error 20 35.7 35.7 35.7 
Un error 34 60.7 60.7 96.4 
Dos errores 2 3.6 3.6 100.0 
Total 56 100.0 100.0  
 
NUMERO DE ERRORES CON ADITAMENTO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Sin error 37 66.1 66.1 66.1 
Un error 19 33.9 33.9 100.0 




Se puede observar que la proporción de errores sin aditamento es menor que la proporción 
de errores con aditamento. Llamaremos a la primera, proporción uno (𝑝1) y a la segunda, 
proporción dos (𝑝2). Probaremos que el número de errores sin aditamento es mayor que el 
número de errores con aditamento. 
Tenemos las proporciones obtenidas en SPSS 
𝑝1 = 64,3% = 0.643 
𝑝2 = 33,9% = 0.339 












𝜎𝑝1−𝑝2 = 0.09 
 






Si comparamos este valor con z95% que es 1.96, se ve que lo supera con creces, por lo que 
podemos afirmar con un 95% de confianza que la cantidad de errores cometidos en las 
radiografías sin el aditamento, es mayor que el número de errores cometidos en las 
radiografías con  el aditamento, Inclusive la hipótesis se puede probar con un 99% de 
confianza, puesto que el valor de z, para este caso es de 2,64, que es inferior al 3.37 
encontrado. 
Por tanto se acepta la 𝐻1= El aditamento de emisión de luz adaptado al cono de rayos X 
empleando la técnica de bisectriz del ángulo disminuye el número de errores. Esto implica 
que la proporción de errores cometidos sin el aditamento es superior a la proporción de 
errores cometidos con aditamento, esto se puede afirmar con un 95% de confianza. Esto 







Los resultados obtenidos contribuyen a retomar conciencia de la importancia de una 
radiografía de calidad y con el fin de perseguir esa meta, se ha creado el aditamento de 
emisión de luz. De acuerdo con las radiografías analizadas, se concluye que: 
 
● Los errores radiográficos más frecuentes sin aditamento son escorzamiento y traslape.  
● El empleo del aditamento de emisión de luz elimina el error de corte de cono y reduce 
los errores de elongación, traslape y escorzamiento. 
● Se obtuvo mejores resultados en molares superiores, molares inferiores y caninos 
superiores. 
● Las longitudes de las piezas dentales presentaron ligeras variaciones, pero las 
obtenidas con el aditamento se aproximan más a las propuestas por la literatura, 
coincidiendo en: molares superiores, premolares inferiores, caninos superiores e 
incisivos superiores; el resto de grupos tuvieron una diferencia de 2 mm con respecto 
a las longitudes reales. 
 
La hipótesis de investigación (H1) se cumple ya que el aditamento de emisión de luz adaptado 
al cono de rayos X empleando la técnica de bisectriz del ángulo disminuye la cantidad de 
errores y esto se comprueba con un 95% de confianza al aplicar la fórmula de la prueba de 












Dentro de un proyecto con grandes expectativas como éste, el cual no está disponible en el 
mercado, sino que es un dispositivo innovador, creado para facilitar la correcta aplicación de 
la técnica radiográfica bisectriz del ángulo, éste será entregado al jefe de clínicas para que 
éste lo ponga a disposición del aprendizaje de los alumnos. Por tanto, se recomienda que:  
 
1. Los estudiantes puedan utilizar el aditamento de emisión de luz adaptado al cono de 
rayos X de las clínicas odontológicas de la UNAN-Managua, como un complemento 
de entrenamiento en la asignatura de Radiología Bucodental.  
 
2. Al momento del empleo de la técnica de bisectriz del ángulo con el aditamento, 
respetar siempre los puntos anatómicos de referencia y la angulación a la que se debe 
colocar el cono de rayos X para obtener radiografías sin distorsión de las dimensiones. 
No tomar las radiografías de manera inconsciente, ignorando los principios básicos 
de la técnica.   
 
3. Que esta investigación estimule a los estudiantes a continuar investigando ya sea 
comparando con la técnica del paralelismo, utilizando otros aditamentos o mejorando 
aspectos como el peso del aparato o su diseño para facilitar la manipulación.  
 
4. Por parte de los docentes, fomentar el uso del aditamento durante el proceso de 
aprendizaje de las técnicas radiográficas y que sea un estudio base para la realización 
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Consentimiento informado dirigido a los participantes del estudio 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
UNAN-MANAGUA 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
“COMPARACIÓN DE LOS ERRORES PRESENTES EN LAS RADIOGRAFÍAS 
TOMADAS CON LA TÉCNICA BISECTRIZ DEL ÁNGULO CON Y SIN EL 
ADITAMENTO DE EMISIÓN DE LUZ EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019.” 
 
Nombres y Apellidos: _____________________________________________ 
 
Antes de tomar la decisión de participar en la investigación, lea cuidadosamente este 
formulario de consentimiento y discuta cualquier inquietud que usted tenga con el 
investigador. 
El siguiente estudio consiste en comparar los errores en las radiografías periapicales 
utilizando la técnica de la bisectriz del ángulo con y sin el aditamento de emisión de luz, para 
llevar a cabo lo anterior, se solicita su participación para realizar la toma de radiografías en 
horas específicas que no afecten las prácticas clínicas. 
















Gráfico #1: Número de errores con y sin aditamento 
Fuente: Tabla #1. 
 
 
Gráfico #2: Grupo Dental y número de Errores sin aditamento 












Sin errores Un error Dos errores Tres errores
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Grupo dental y Número de errores sin aditamento




Gráfico #3: Grupo dental y número de errores con aditamento 
Fuente: Tabla #3. 
 
 
Gráfico #4: Grupo dental y corte de cono sin aditamento 


































Grupo Dental y Número de errores con aditamento


































Gráfico #5: Grupo Dental y corte de cono con aditamento 
Fuente: Tabla #5. 
 
 
Gráfico #6: Corte de cono con y sin aditamento 
Fuente: Tabla #6. 
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Un tercio Dos tercios Tres tercios No
Corte de cono con y sin aditamento




Gráfico #7: Grupo dental y elongación sin aditamento 
Fuente: Tabla #7. 
 
 
Gráfico #8: Grupo Dental y Elongación con aditamento 
Fuente: Tabla #8. 






































































Gráfico #9: Grupo dental y escorzamiento sin aditamento 
Fuente: Tabla #9 
 
 
Gráfico #10: Grupo dental y escorzamiento con aditamento 






































































Gráfico #11: Grupo dental y traslape sin aditamento 
Fuente: Tabla #11. 
 
 
Gráfico #12: Grupo dental y traslape con aditamento 

























































































Corte de Cono Elongación Escorzamiento Traslape
Comparación de los errores radiográficos en la tecnica de la 
bisectriz con y sin aditamento
















                                                                                                 Anexo 5 
Cronograma 
 
                     
Actividades Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Selección del tema X         
Planteamiento del 
problema 
X         
Elaboración de 
objetivos 
X         
Justificación X         
Introducción   X        
Planteamiento del 
problema 
 X        
Bosquejo del marco 
teórico 
 X        
Inscripción de tema   X       
Marco teórico   X X      
Diseño 
metodológico 





   X X X    
Calibración      X    
Recolección de 
datos 
      X   
Análisis de los 
resultados 
      X X  
Elaboración del 
informe final 
       X  
Pre defensa         X 







Recurso  Cantidad  Costo por unidad  Total  
Láser de luz visible  5  $20  $100  
Confección del soporte de láser  1 $173.50 $173.50 
Caja de radiografías  1 $48  $48 
Líquidos de revelado y fijado  1  $35                  $35  
Caja de guantes  2  $5  $10  
Caja de mascarillas  1  $2  $2  
Recipientes para líquidos de 
revelado y fijado 
           2 $1 $2 
Ganchos individuales para 
radiografías 
6 $1 $6 
Gancho múltiple para 
radiografía 
3 $3 $9 
Láminas de acetato 100 $0.06 $6 
Impresión de instrumentos de 
recolección de datos  56 $0.03  $1.70 
Impresión de consentimiento 
informado  28 $0.03  $1 
Etiquetas para rotular 2 $1.5  $3 
Tape transparente 1  $0.4 $0.40 
Diseño del aditamento  
1  $30  $30  
Jeringas descartables 
4 $0.15 $0.6 





Imágenes del aditamento 
 
Imagen No. 1. Partes del aditamento de emisión de luz.  
 
 





Imagen No. 3. Dirección del rayo central con la luz láser en la técnica de la bisectriz del 
ángulo  
 





Uso del aditamento  
 
 






Figura No.6. Aditamento adaptado al cono de rayos X. A. Vista lateral. B. Vista Frontal 
 





Figura No. 8. Buscando la convergencia, dos de los punteros ya están próximos. 
 





Figura No. 10. Convergencia de los punteros láser. Vista frontal. 
 





Figura No. 12.  Convergencia de los punteros láser en mandíbula. 
